
Laboratório de Metrologia Certificado n°

Certificado de Calibração
Folha 1/1

Objeto: Pesos Padrão
Nº de autenticação: Pesos Digi 20kg-100
Fabricante: ---- M odelo: ---- Série: ----
Cliente: Work Gage Metrologia Ltda.

Rua Gravataí, 130   Esteio - RS Solicitação: N.F. ----
Data da calibração: 30/12/2009 Data da emissão: 4/3/2010
Procedimento:

Equipam. de Calibração: Ver tabela
Condições Ambientais:

Padrões utilizados
Fabricante Validade

---- 11/2010
0 01/1900
0 01/1900
0 01/1900

Resultados da Calibração 1

1 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
2 20000,0 20002,0 2,0 ---- ---- 0,2 2,00
3 20000,0 19999,0 -1,0 ---- ---- 0,2 2,00
4 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
5 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
6 20000,0 19998,0 -2,0 ---- ---- 0,2 2,00
7 20000,0 19997,0 -3,0 ---- ---- 0,2 2,00
8 20000,0 20002,0 2,0 ---- ---- 0,2 2,00
9 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
10 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
11 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
12 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
13 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
14 20000,0 19998,0 -2,0 ---- ---- 0,2 2,00
15 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
16 20000,0 19998,0 -2,0 ---- ---- 0,2 2,00
17 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
18 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
19 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
20 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
21 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
22 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
23 20000,0 19999,0 -1,0 ---- ---- 0,2 2,00
24 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
25 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
26 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
27 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
28 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
29 20000,0 19998,0 -2,0 ---- ---- 0,2 2,00
30 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00

0

k
Antes do Ajuste Após Ajuste

Incerteza (g)VM Médio(g) Erro (g)

0
0

0
0

Identificação Nominal (g) Erro (g)VM Médio(g)

22415/2009

Incerteza de M edição: A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição
multiplicada pelo fator de abrangência "k", o qual para uma distribuição t com eff declarado corresponde a uma
probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com
a publicação EA-4/02.

Descrição
CetempConjunto de Pesos

Certificado de calibração
RBC 5243/2009

Foram realizadas uma série de três comparações com peso padrão tomando-se como valor
medido a média destas comparações.

Órgão emissor

Temperatura: 20 ±2ºC     Umidade: 35 a 70%

0
0
00

Análise do cliente: Data:___/___/___

 (  ) Aprovado
 (  ) Aprovado condicional ______________

_____________

 (  ) Reprovado Responsável

Sistema de Gestão em conformidade
com a norma

ISO/IEC 17025:2005

Betânia Graebin
Antônio Tavares
Jair A. Pimentel

        Signatário Autorizado

 -Este certificado não tem valor para fins da metrologia legal e se limita exclusivamente ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- A reprodução somente poderá ser feita na sua totalidade e com autorização prévia da Work Gage Metrologia Ltda.

- Qualquer ajuste realizado no equipamento estará registrado no certificado de calibração.
- Os resultados são válidos somente para o estado do objeto no momento da medição.



Laboratório de Metrologia Certificado n°

Certificado de Calibração
Folha 2/3

Identificação Nominal (g) VM Médio(g) Erro (g) VM Médio(g) Erro (g) Incerteza (g) k
31 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
32 20000,0 20002,0 2,0 ---- ---- 0,2 2,00
33 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
34 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
35 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
36 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
37 20000,0 20002,0 2,0 ---- ---- 0,2 2,00
38 20000,0 19999,0 -1,0 ---- ---- 0,2 2,00
39 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
40 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
41 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
42 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
43 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
44 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
45 20000,0 19998,0 -2,0 ---- ---- 0,2 2,00
46 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
47 20000,0 20002,0 2,0 ---- ---- 0,2 2,00
48 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
49 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
50 20000,0 20002,0 2,0 ---- ---- 0,2 2,00
51 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
52 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
53 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
54 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
55 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
56 20000,0 19999,0 -1,0 ---- ---- 0,2 2,00
57 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
58 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
59 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
60 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
61 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
62 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
63 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
64 20000,0 19999,0 -1,0 ---- ---- 0,2 2,00
65 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
66 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
67 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
68 20000,0 20002,0 2,0 ---- ---- 0,2 2,00
69 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
70 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
71 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
72 20000,0 20002,0 2,0 ---- ---- 0,2 2,00
73 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
74 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
75 20000,0 19999,0 -1,0 ---- ---- 0,2 2,00
76 20000,0 19998,0 -2,0 ---- ---- 0,2 2,00
77 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
78 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
79 20000,0 20002,0 2,0 ---- ---- 0,2 2,00
80 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00

22415/2009

Após AjusteAntes do Ajuste



Laboratório de Metrologia Certificado n°

Certificado de Calibração
Folha 3/3

Identificação Nominal (g) VM Médio(g) Erro (g) VM Médio(g) Erro (g) Incerteza (g) k
81 20000,0 19999,0 -1,0 ---- ---- 0,2 2,00
82 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
83 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
84 20000,0 19998,0 -2,0 ---- ---- 0,2 2,00
85 20000,0 19997,0 -3,0 ---- ---- 0,2 2,00
86 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
87 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
88 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
89 20000,0 19997,0 -3,0 ---- ---- 0,2 2,00
90 20000,0 20001,0 1,0 ---- ---- 0,2 2,00
91 20000,0 20002,0 2,0 ---- ---- 0,2 2,00
92 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
93 20000,0 20003,0 3,0 ---- ---- 0,2 2,00
94 20000,0 20002,0 2,0 ---- ---- 0,2 2,00
95 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
96 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
97 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
98 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
99 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00
100 20000,0 20000,0 0,0 ---- ---- 0,2 2,00

22415/2009

Após AjusteAntes do Ajuste


